BULLETIN DES INSTRUMENTS DE MESURE JANVIER 1986

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
n® 86.1.02.627.9.2 du 7 janvier 1986

Balances PRECISA modeéles 160M, 220M, 100-M-300C, 1600C, 2200C
1000C-3000D, 300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G,
12000G et 2000-D12000G
{Classe 1)

¥

L présente décision CSLoprononcee en application do decret du 400 nonenhre 1934 vubanf

N3N du 30 o

I decembre 1973 reglementant la eare

M cantrale e~
AR e . (e mesure el du dierer F905 e par e afecier oy 75 1240 oty
gorte dlinstruments mesyre

imstrunents e pesage o lonction-
hement non .'1ulumatiqne el Instruments

de pesage indiquant e pPris.

Fabricant :

PAG OERLIKON AG, Wallisellenstrasse 333. CH - gos0 Zurich {Suisse).

Demandeur -

WILD 4+ LEITZ FRANCE. 8s.

avenue du 18 Juin 1930 BP 326. 92306 Hueil Malmai-
son Cedex.

Caractéristiques :

Les balances PRECISA modéles 160M. 22001, LHONE300C. 16000, 22000, 1400C-30001).
300C, 600C, 3000D, 60001, 6000G. 120006 ot 2000D-12000G

sont des instruments de
pesage a plateau superieur et

a affichage numeérique sur tubes a sepl segments,

Ces instruments sont équipés d'un dispositi{ indicaleur de
ar les pieds reglables.
a z€ro 3 la mise S0US  tension,

niveau. d'un dispositif de
d'un dispositif automatique de mise

d’un dispositif automatique de mise
d'un dispositif semi-aulomatique de mise

glage (masse non incorporée),

mise de niveau constitué p

a4 z€ru suiveur.
a z2éro el de tare. dun dispositif de re.
d'un dispo,:itif auxiliaire indiquant o posireesitage  de
Uétendue de mesure utilisée,

Y.es balances PRECISA modeéles 160M. 220M. 16000, 2200C. 600C et 60001 sont munies

dun dispositif indicateur dont le dernier chiffre est neftement différencié des autres
chiffres : ce chiffre n'est 3 utiliser que pour des pesées par différence.
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Dans une étendue de pesage allant de 0 3 100 g {modéle T0OM-300C). de 0 a 1 000 Z
{modele 1006C-3060D). de 0 2 5 000 g (modele S000D-12000G ) tes balances PRECISA
modeles  100M-300(. LRGOC-3800D o1 5000D-120000 affichent les valeurs des mas-
Ses pesces avee un chiffre supplementaire : ee ehiffre. nettement différencid des ay.
tres chiffres. n'est 4 utilicer que pour des pesées par différence. Lorsque la valeur
maximale de I'étenduc et depassée. ce chiffre < érein automatiquement et peut dre
4 nouveau affiché. apres appui sur la teuche (T). uniquemeni forsquiaucune miasse e
¢ frouve sur le plateau ou lorsque la valeur de Iy masse restant sur le plateau est
inférieure a la limite supérieure de étendue de mice en eeuvre de [échelon suppe-
mentaire,

L taractéristique:& métmiogiqum de ces instruments 2ot les suivantes -

Max... Min... e - . do = .. T = ..
Modele (g) {g) : (g} {g) (g}

160M 160 0.3 0.01 0.001 160
220M 220 0.5 0.01 0.001 220
100M-300C 300 0.5 0.01 0,01 300
1600C 1600 5 0.1 0.01 1600
22000 2200 5 0.1 0.01 2 200
1060C-3000D 3 000 5 0.1 0.1 3000
300C 300 0.5 0.01 0.01 300
600C 600 5 0.1 0.01 600
3000D 3 000 5 0.1 0.1 ' 3000
6000D 6 000 50 1 0.1 6 000
60006 6 000 50 1 1 6 600
12000G 12 000 50 1 1 12 008

3000D-12000G 12 000 50 L 1 | 12 000

Ces balances peuvent étre equipées de 'une ou I'autre des sorties suivantes - RS 232/V24
bi-directionnelle. bouele de couran: 20 mA bi-directionnelie. 1EC 625. IEEE 488 ou
analogique,

Inscriptions réglementaires -

Outre les indications signalétiques fondamentales. 1a plaque signalétique de ces balances

PRECISA porte les mentions -
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INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION
CONDITIONS REGLEMENTAIRES DUTILISATION © 1+ jo LS4 30 (.

Ces mentions higurent cgalement a proximité immeédiate du dispositil indicateur.

Be plus. la plaque signalétique des balances PRECISA modéles 100V-360¢. 1600C-3000D
et 3000D-120006 porte une mention complémentaire, 4 savoir -
— pour le modele 100M-300C -
De 04 100 gie = 0.0 g dy — 0001 u.

— pour le modele 1000C-3000D -

De 002 1000w e = 0.0 g dy = 0,01 g
— pour le modéle 5000D-120006 -

De 0 a 5000 e oo e dy oo 0 u.

2-

Dépét de modele -

Notices descriptives, planz er schémas déposés au Service de Ja metrologic. 4 Ia direction

régionale de Vindustrie et de la recherche (région lle-de-France) et chez e demandeur,

Annexes :

Pho!ographivs n'" 4368-1 4 4.

Pour }e Ministre et par délégation :
par empéchement du Directeur de Ia qualité
et de la sécurité industrielles -
Le Chef du service de la fﬂétr()logie.

P. BerTrax,
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N° 4568-1

Balances PRECISA 160M, 220M, 100M-300C, 1609C, 2200C, 1000C-3000D,
300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G, 12660G et 5008D-12000G
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N° 4568-2

Balances PRECISA 160M, 220M, 100M-300C, 1600C, 2200C, 1000C-3000D,
300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G, 12000G et 5000D-12000G
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N 4568-3

Balances PRECISA 160M, 220M, 100M-300C, 1600C, 2200C. 1000C-3000D,
300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G, 12000G et 5000D-12000G
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N° 4568-4

Balances PRECISA 160M, 220M, 100M-300C, 1600C, 2200C, 1000C-3000D,
300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G, 12000G et 5000D-12000G
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