BULLETIN OFFICIEL DES INSTRUMENTS DE MESURE

DECISION D’APPROBATION DE MODELES
n® 88.1.14.627.9.2 du 30 aoGt 1988

Balances PRECISA
modeles 160M, 220M, 100-M-300C, 1600C, 2200C, 1000C-3000D, 300C,
600C, 3000D, 4000C, 6000D, 600G, 12000G, 5000D-12000G, PJ 200 M,
PJ 500 C, PJ 2000 C, PJ 1000 D, PJ 5000 D, PJ 10000 G et PJ 400 C-3000 D
(Classe 1)

La présente décision est prononcée en application du déeret n® 88-682 du 6 mai 1988 relatif au controle des
instruments de mesure et du décret n® 03487 du 18 juin 1965 modifié par le déeret n® 75-1201 du
4 décembre 1975 réglementant la catégorie dinstruments de mesure

¢ instruments de pesage a fonction-
nement non automatigue et instruments de pesage indiquant le pria.

Fabricant :

PAG OERLIKON AG, Wallisellenstrasse 333. CH-8505 Zurich (Suisse).
Demandeur :

WILD LEITZ, 86, av. du 18 Juin 1940, B.P. 326. 92506 Rueil Malmaison Cedex.
Objet

La présente déeision complete la décision n° 8§6.1.02.627.9.2 du 7 janvier 1986 (1) rela-
tive aux balances PRECISA modeles 160M. 220M. 100M-300C. 1600C. 2200C. 1000C-
3000D, 300C, 600C, 3000D. 6000D, 6000G, 12000G 5000D.12000G.

Caractéristiques :

Les balances PRECISA modéles 160M. 220M. 100M.300C. 1600C. 2200C, 1000C-3000D.
300C, 600C, 3000D, 6000D, 6000G, 120060G et 5000D-12000G, faisant l'objet de la
présente décision différent des balances PRECISA modéles 160M. 220M. 106M-300C.
1600C, 2200C, 10600C-3000D. 300C, 600C. 3000D. 6060D. 6000, 12000G et 5000D-
12000G, approuvées par la décision précitée par :

~— afficheur LED permettent V'affichage des symboles et abréviations g. pes, Yo, n

et C.M.,

— présentation différente de la fenétre des balances qui comporte une touche « MODE »
permettant 'aceés aux programmes de comptage, formulation et de conversion des
valeurs mesurées en gramme en caral métrique.

(1) Revue de Métrologie, janvier 1986, page 42
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Les ha]an(’e‘s PRECISA modele 4000C différent en outre des balances PRECISA mo-
dele 2200C par leurs caractéristiques métrologiques :

- porlée maximale : 4040 ¢
— portée minimale : 5«
— ¢échelon : 1 dg

— effet maximal soustractif de tarc ; 4043 ¢

Ces bhalances sont équipdes d'un dispositif indicateur dont le dernier chiffre est nettement
différencié des autres chiffres. La valeur de cet échelon différencié est de 1 centi-
gramme. Ce dernier chilffre ne peut &tre utilisé que pour des pesées par différences.

Les halances PRECISA, PJ 200 M, PJ 500 C, PJ 2000 C, PJ 1000 D, P) 5000 D. PJ 10000 G
et PJ 400 C-3000 D. different respectivement des balances PRECISA modeles 22¢M.
600C. 2200C. 3000D. 6000D, 120006 et 1800C-3000D objet de la présente décision sur

les points suivants :
— abzence de la touche « MODE » et des programmes correspondants.
— dispositif d’entrée-sortic en option uniguement.

— ahsence du dispesitif auxiliaire indiguant le pourcentage de 'étendue de mesure
utilisée,

—-- valeur de leur portée maximale différente & savoir :

— PJ200M : 202 ¢
— Pls00C : 505 g
— PJ 2000 C i 2020 g
— PlioGoD : 1010 ¢
— Pl 5000 D : 5030 ¢
— PJ 16000 G . 10100 g
— P1400C.3000D - 3030 g

— ¢étendue de mise en ceuvre de ['échelon différencié pour les balances modeles
P] 400 C.3600D : de 0 5 404 g.

Inscriptions réglementaires :
La plaque signalétique des instruments concernds par la présente décision doit porter Je

numeéro figurant danz le titre de celle-ci @ 1] est appelé « numéro d'apprebation de
modeles ».

Bépot de modéles

Notice descriptive. plans et schémas déposés & la sous-direction de la métrologie. a la
direction régionale de 'industrie et de la recherche d'lle de France et chez le demandeur.

Validité :

La présente décision est valable dix ans a compter de la date figurant dans zon titre.

Annexes :

Photographiez n® 4967-1 et 2.

Pour le ministre et par deélégation :
Par empéchement du directeur général
de T'industrie :
L'lngénieur genérul des Mines.
A.C. LacostE.
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N° 4967-1

Balance PRECISA 100M-300C
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